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  ABSTRACT    
 

This research aims to develop a system of thin slice sensors that rely on the principle of 

variable electrical resistors and invested in the calculation of the mutual pressure between 

the socket and limb prosthesis from above the knee because this pressure is important in 

determining the efficiency of the prosthesis as the quality of the prosthesis depends on The 

quality of the socket and the quality of the socket in turn are linked to the optimal 

distribution of pressure on loadable and non-loadable areas. In five cases of prosthesis 

alignment through the angle between the knee axis and the socket axis, pressure was 

calculated for an amputee above the knee at the age of 35 years. The patient was satisfied 

and it was found that the most suitable angle or the studied condition ranged between 14 - 

16 degrees in the front direction corresponding to the direction of normal walking 
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 تطوير نظام حساسات لحساب الضغط المتبادل بين القميص 
 فوق الركبةوالجذمور في البتر من ما 

 رائد نجار د.
 **يارا محمد  د.

 ***غدير ابراىيم عمي
 

 (2019/  11/ 11قُبِل لمنشر في  . 2019/  9/  12تاريخ الإيداع )
 

 ممخّص  
 

الرقيقة التي تعتمد عمى مبدأ المقاومات الكيربائية المتغيرة  ييدف ىذا البحث إلى تطوير نظام من الحساسات الشرائحية
و استثمارىا في حساب الضغط المتبادل بين الجذمور و قميص طرف صناعي من ما فوق الركبة لما ليذا الضغط من 
أىمية في تحديد كفاءة الطرف الصناعي حيث أن جودة الطرف الصناعي تتوقف عمى جودة القميص و جودة القميص 

دورىا ترتبط بالتوزع الأمثل لمضغط عمى المناطق القابمة لمتحميل و المناطق غير القابمة لمتحميل .تم حساب الضغط ب
عاماً و ذلك في خمس حالات لتسامت الطرف الصناعي من  53لمصاب بالبتر من ما فوق الركبة يبمغ من العمر 

م وضع معايير لتقيم كفاءة القميص و زوايا التسامت خلال الزاوية بين محور الركبة الصناعية و محور القميص, ت
المثالية بالاعتماد عمى نظام الحساسات و التجربة و رضى المصاب و تبين أن زاواية التسامت المثالية لمحالة 

 درجة في الاتجاه الأمامي الموافق لاتجاه المشي الطبيعي . 41 – 41المدروسة تراوحت بين 
 

 التسامت , الحساسات الشرائحية : الكممات المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ةسوري-ةاللاذقي -جامعة تشرين -كمية اليندسة الميكانيكية و الكيربائية  - قسم ىندسة التصميم والانتاج-  أستاذ مساعد*

 .ةسوري – طرطوس –جامعة الأندلس - كمية اليندسة الطبية  -قسم اليندسة الطبية  -**مدرسة
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 قدمة:م
ضروريا في تقييم التصميم الجيد لمطرف . إن عدم الراحة في ارتداء  معياراً يعتبر الضغط بين القميص والطرف المبتور 

 جيادات المتبادلة بين الطرف المبتور و القميص وىو ما يعرفالطرف الصناعي في البتر السفمي يتوقف عمى توزع الإ
تسمح تقنيات   pressure- tolerant (PT) و مناطق التسامحات pressure-relief (PR)  بمناطق الراحة

اليندسة باستخدام الحاسوب بتحسين آلية تصنيع قميص الطرف الصناعي و بالتالي تحسين عممية المشي والقيام 
 .[1] بالنشاطات الروتينية اليومية

لما لذلك من أىمية في تقييم كفاءة الطرف  المتبادل بين القميص  والجذمورمن الضروري التحديد الدقيق لمضغط 
قة الأنسب لذلك ىي استخدام حساسات الضغط التي تعتمد عمى المبدأ البيزوكيربائي و المستخدمة في ريالصناعي الط

التي لا تشكل أي  تحديد قيم الضغط بين السطوح المتماسة الميزة الأىم في ىذه الحساسات ىي سماكتيا المنخفضة
مباشرة من خلال وضع الحساسات في الضغط قراءة  و بالتالي نستطيع  [2] سماكة إضافية ين القميص والجذمور

و فيم الآلية التي يتوزع فييا الضغط  الحركة في كل لحظة من المحظاتريد معرفة الضغط فييا اثناء نالمناطق التي 
 , إن معظم مشاكل عدم التوافقية بين[3] ملائم لا يسبب ازعاجاَ لممصابالقميص  والجذمور بشكل  الداخمي بين

وعدم الالتزام بمناطق التحميل المسموحة عمى  استناد القميصالقميص والجذمور تنتج عن التصنيع السيء لنظام 
, [4]تناسبيتوالتوزع المختمف لمضغط بين القميص والطرف الصناعي يعد عاملًا أساسياً في تصميم القميص و  الطرف.
الأنسجة الرخوة حيث أن الأطراف الصناعية السفمى يطبقون ضغطا مختمفا خلال الحياة الروتينية اليومية,  امستخدمو 

كما قرحات , توالجمد في الطرف المبتور غير مخصص لتمقي ىذه الأوزان, ولذلك فإن ىذا النسيج يكون أكثر عرضة لم
 .  [5] يؤدي إلى أذيات مختمفة في الجمد أيضا قد خلال المشي الضغط المختمفأن 
 نظام تحميل الوزن -1

المناطق و السطوح الداخمية من  و عبارة عنآخر و ىو نظام الاستناد و ىعمى نظام  نظام تحميل الوزن ضمنياً  يحتوي
نظراً لأىمية  فوق الركبة من ما تحت الركبة أومن ما القميص التي تستند مباشرة وتلامس مناطق التحميل سواء لمبتر 

نقاط الاستناد تتم تسمية القميص برمتو حسب اسم نظام نقاط الاستناد )مناطق الاستناد المسموحة عمى الجذمور( 
جاءت  patellar tendon-bearing ((PTB -: قميص الوتر الرضفية PTBوكمثال عمى ذلك القميص من النوع 

 . [6] ضفةالتسمية من استناد الضواغط عمى وتر الر 
 الطرف الصناعي  تسامت -2

ي تحقق جودة الطرف الصناعي و يعرف التسامت بأنو مجموعة تيعتبر تسامت الطرف الصناعي من أىم الإجراءات ال
الوضعيات و الزوايا التي يتم ترتيب أجزاء الصرف الصناعي عمى أساسيا بحيث تعطينا أفضل أداء لمطرف الصناعي 

بشكل مباشر بخط الحمل و ىو عبارة عن حامل القوة الأساسية الناتجة عن مركبات رد فعل الأرض و  يرتبط التسامت.
ساسي في توزع الأدور اليرتبط خط الحمل بنظام توزع الوزن ) نظام الاستناد ( و بالتالي نستطيع القول أن التسامت لو 

الصناعي يسبب تغيراً كبيراً في توزع الأحمال بين  الحمل حيث أن اختلاف صغير في الزاوية التسامتية لأجزاء الطرف
. ان معرفة زوايا التسامت المثمى التي تحقق التوزع الأمثل لمضغط ينعكس إيجابا عمى تطوير  [7]القميص و الجذمور

 .  [8] نظام الاستناد
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 :البحث وأىدافو أىمية
أي منطقة من مناطق الجذمور بما فييا الأماكن ضغط في لمتكمن أىمية ىذا البحث في قدرتو عمى التحديد الدقيق 

يا و مراعاة خصوصيتيا التي يجب أن تتحمل ضغطاً أثناء الاستخدام و المناطق التي يجب تخفيف الضغط في
التشريحية و الحصول عمى القيم الحقيقية لمضغط المتبادل بين القميص و الجذمور من خلال تطبيق دارة من 

من تي لا تسبب أي سماكة إضافية بين القميص و الجذمور و تعمل بالمبدأ البيزوكيربائي الحساسات الشرائحية و ال
قياس الضغط في كل لحظة من المحظات سواء في طور الاستناد او طور التأرجح وبالتالي المعرفة الحقيقية لقيم  خلال

التحكم بالتسامت الأنسب لمطرف تساعدنا في فيم التوزعات المثمى لمضغط و بالتالي القدرة عمى و التي الضغط 
تأمين الراحة التامة لممصاب والتخمص من مشاكل التقرحات والجروح إضافة إلى , الصناعي ومعايرتو بشكل مثالي

الناتجة عن عدم التوافقية التصميمية بين القميص والجذمور مما يترتب عميو في النياية التوفير الإقتصادي المترتب 
 ع القميص مرات عديدة بسبب عدم امكانية الاستمرار مع الطرف البديل .عمى عممية إعادة تصني

 منيجية البحث:
دارة الحساسات و استخداميا بشكل تجريبي  طويرتمن خلال  applied researchيتبع ىذا البحث المنيجية التطبيقية 

. مع ملاحظة أن التقنية البحثية الجذمور  غط المتبادل بين القميص وضعمى المصابين و متابعة الحالة و معرفة قيم ال
و ىذا البحث لا يعتبر دراسة إحصائية و  posivist techniquesالمستخدمة ىي التقنية التجريبية والتقنية التحققية 

 انما ىو دراسة استقصائية و تحميمية.
 
 البحث و مواده: ائقطر 
 منظومة الحساسات الرقائقية: -1

من أجل قياس قيم  والمصممة خصيصًا لقياسات ضغط السطوح المتلامسةتم استخدام حساسات قياس الضغط الرقائقية 
الضغط المتبادل بين القميص و الجذمور خلال طور الاستناد الحد الأعمى الذي يستطيع الحساس قياسو يصل إلى 

1114 kpa  تم وضع الحساسات عمى المناطق الأساسية بين القميص و الجذمور وأخذ القراءات بشكل مباشر في كل
 نقطة من النقاط ضمن فواصل زمنية يتم تحديدىا مسبقا .

  الدارة: وصف -2
ىو عبارة عن مقاومة متغيره تتغير قيمة ىذه المقاومة  FSR (Resistance Force Sensor ) الضغط حساس
واحدة  خلالحد الحساسات التماثمية والذي يمكننا من معرفة الضغط المتولد أعمييا .وىو  المطبق درجة الضغطحسب 

ن يكون التغير الداخل عمى المنافذ أالمساحة . وحتى نستطيع ان نقرأ ىذا التغيير عن  طريق المنافذ التماثمية يجب 
.   voltage dividerجب ان نستخدم تقنية تسمى مقسم الجيد ي و بالتالي ,ست مقاومةيالتسمسمية فولتية  متغيرة ول

تم توصيل المقاومتين عمى التوالي كما في  ذافإ R1,R2وكان لدينا مقاومتين   Vccولو فرضنا ان لدينا مصدر جيد 
 الصورة  التالية.
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 ( مقدار الفولتية الواصمة الى الحساسات1الشكل )

 
 تعطى بالقانون:  Rفأن مقدار الفولتية عمى المقاومة 
VR= (R/(FSR+R))*Vcc  

 تعطى بالقانون:FSR فأن مقدار الفولتية عمى المقاومة 
V FSR = (FSR /(FSR+R))*Vcc 

 قل من مصدر الجيد لديناأجيد  تطبيق من خلالونستطيع الكيربائية حيث  الداراتىذا القانون من القوانين الميمة في 
ىي المقاومة الثابتة سوف  Rىي المقاومة المتغيرة و  FSRالمستخدمة, في حالتنا ىذه  بتغيير قيمة المقاومات وذلك

عند الضغط عمى حساس القوة ومن ثم تتغير قيمة الفولتية بطريقة متساوية لتغير المقاومة وبيذه   FSRتتغير مقاومتو 
ىذه القيمة سوف نستفيد منيا في  ة وات التي تعتمد عمى تغير المقاومالطريقة نستطيع قراءة ىذا النوع من الحساس

 الحصول عمى الضغط.
 الحساسات المستخدمة:  -3

توضع في مناطق مختمفة من السطح المتبادل بين القميص و ة الشكل, ربعم شرائحية ثلاث حساساتتم استخدام 
  : (4) و تمتاز بالمواصفات التالية المذكورة في الجدولالجذمور حسب الحاجة و الحالة المدروسة 

 
 ذات الشكل المربع الثلاثةمواصفات الحساسات ( 1الجدول )

  x [38.1 mm] [mm 38.1] المنطقة الحساسة
 [mm 0.46] السماكة

 1114kpa مجال تحسس الضغط
 Better than 0.5% الدقة

 µsec 2-1 زمن الاستجابة
 30ºC to +70°C- درجة حرارة العمل

 
كما تم استخدام حساس رابع إضافي لو شكل دائري و سطح حساسية ضيق يفيد في التحديد الدقيق لمضغط في مناطق 
تركز الضغط ذات السطوح الصغيرة لذلك يتم استخدامو في مناطق الاستناد التي يتوقع فييا ظيور مرتفع لمضغط مثل 
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) عظم في أسفل الحوض يستند عميو قميص الطرف  وموتر الرضفة في حالة البتر من ما تحت الركبة و عظم الاسكي
تم وصل الطرف الأول من ( 2الجدول )في البتر من ما فوق الركبة و لو المواصفات المذكوره في  الصناعي (

الحساس إلى التغذية و الطرف الثاني عن طريق مقاومة متغيرة إلى الأرضي و من نفس نقطة الطرف الأول لممقاومة 
( يبين الحساسات 2التماثمية إلى الأردوينو و تم اتباع نفس الإجراء من أجل الحساسات الأربعة الشكل ) أخذنا الإشارة

( يبين الرسم التوضيحي لوصل الحساسات مع دارة المتحكم أردوينو و المقاوات 5الأربعة المستخدمة و الشكل  )
 .الأومية المستخدمة

 4رقم الدائري مواصفات الحساس ( 2الجدول )

 
 زمن الاستجابة قطر المنطقة الحساسة العرض الطول السماكة

0.203mm 191mm 14mm 0.375 mm 5µsec 
 

 
 ( الحساسات الأربعة المستخدمة في الدارة 2الشكل ) 

 
 ( الرسم التوضيحي لمدارة المستخدمة3) لالشك

 :تركيب الحساسات -4
الجذمور و كل مرة في مستوي مختمف لثلاث مرات و بالتالي سوف تم وضع الحساسات الأربعة عمى أربع  مناطق من 

مستويات ( موقعا مختمفا من الجذمور و في كل موقع من ىذه المواقع سوف نتعامل مع  5*1نتعامل مع ) حساسات 
ظم : ) مستوي عىي الركبة فوقفي حالة البتر من ما  عشرات القراءات عمى كامل مرحمة الخطوة .المستويات الثلاثة

 حساسالعظم الاسكيوم من خلال استخدام الجذمور ( تم التركيز عمى مناطقة  أسفل -وسط الجذمور  -الاسكيوم 
ية ىذه صالقراءة الدقيقة و ذلك بسبب خصو عمى قيمة  الحصولصغير من اجل السطح الفعال ال ذو خاصال الدائري
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اليامة في التحميل أثناء التصميم و الاستخدام من حيث التصميم الخاص بالقميص حيث تعتبر من النقاط المنطقة 
 .لمطرف البديلاللاحق 

 :القراءات -5
كل حساس يعطي قراءة واحدة كل جزء بالعشرة من الثانية اذن سوف يكون مخطط الزمن مقسما إلى أجزاء بالعشرة من 
الثانية من بداية الخطوة حتى نيايتيا تم استخدام أسلاك نقل الإشارة بأقطار شعرية لا تؤثر عمى السماكات و بالتالي 

و ىي الأكثر  تم الاختبار في حالة السير عمى أرضية منبسطة .ليس ليا أي أثر عمى تباعد القميص عن الجذمور
و لعشر خطوات متتالية و أخذ المتوسط الحسابي ليا و تسجيل القراءات و رسم شيوعاً لدى المصابين بالبتر السفمي 

الأول  طضغمسوف يتم تقييم القراءات من خلال معيارين لالمخططات البيانية لكل حالة من حالات التسامت المختبرة 
يصف الضغط بين منطقة الإسكيوم و منطقة مفصل الورك و الثاني يصف الضغط بين نياية عظم الفخذ و أسفل 

 . الجذمور و ىما منطقتان غير قابمتان لمتحميل
 :بيانات المصاب  -6

      في بعض القراءات ( وتم الاعتماد عمى كرونومتر5تم أخذ المعمومات الأساسية لممصاب و ترتيبيا في الجدول )
  من أجل معرفة و معايرة تغير الزوايا بدقة . الحساسة و البوصمة

 
 البيانات العامة لممصاب:( 3الجدول )

 
الناتج عن  و المستمر في وضع الراحة و  ىام يجب الانتباه إليو من أجل دقة القراءات و ىو الضغط الدائم أمرىناك 

طرح ىذه القيمة من القيمة النيائية في كل منطقة من  حيث يجبحالة الإرتداء و التداخل بين القميص و الجذمور 
المصاب بارتداء بعد ان قام جموس وضع ال حيث قيست ىذه القيم فيالمناطق الإثنا عشر التي تم قياس الضغط فييا 

درجة و ىي حالة الراحة و ذلك من أجل  443الطرف الصناعي فوق الحساسات و اخذ القراءات بزاوية ركبة تقارب 
 ( .1الجدول ) كما يظير في  الاجيادات المتبادلة بين القميص و الجذمور تسجيل

 
 
 

 53 العمر ) سنة(
 kg 77 الوزن 
 cm 477  الطول 

 cm 21 طول الجذمور 
 الأيمن جية البتر

 عامان مدة الاستخدام
 لم يكن يعاني من آفات أو آلام في جذموره. الملاحظات
 ساعات يومياً  3لا تقل عن  اليوميمدة الاستخدام 
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 في حالة الراحة بين القميص و الجذمور ( تأثير التداخل4الجدول )
تأثير التداخل خلال 

 kpa عمميو الارتداء
 الحساس الرابع الحساس الثالث الحساس الثاني الحساس الأول

 5.0 5.3 2.1 4.2 المستوي الاول
 5.4 2.7 2.1 5.4 المساوي الثاني
 5.0 2.4 2.2 4.1 المستوي الثالث

 
 – 41 – 42ومحور الركبة الصناعية و ىذه الزوايا ىي )  تمت الدراسة عمى خمس زوايا لمتسامت بين محور القميص

( و تحديد قيم الضغط خلال المشي لعشر خطوات و أخذ المتوسطات الحسابية في خطوة واحدة و  25 – 40 – 41
 . رسم المخططات البيانية في كل حالة من حالات التسامت السابقة المذكورة

 أماذات القفل الاحتكاكي  الييدروليكي من النوع الركبةو  sach ابتالث من النوع المستخدمة لدى المصاب القدم
 و مدعم ببعض القطع من ألياف الكربون . مصنوع من الياف الكربون و راتنج البولي استر غير المشبع فيو القميص

 عمى أساسيا الزوايا الخمسة التي تمت معايرة التسامت قيم الضغط عمى كامل طور الخطوة خلال سوف يتم استعراض
لمدة يوم كامل من قبل  بشكل تجريبي عمماً أن كل زاوية من ىذه الزوايا تم استخداميا ( 40حتى  1 منفي الأشكال ) 

صاب حسب استخدامو اليومي المعتاد و تسجيل ملاحظاتو ومدى الرضى عن الطرف خلال ىذا الاستخدام, إن مال
م تت واضحة و بالتالي تمت المعايرة عمى أساس درجتين في كل يوم كما بدي فروقاتالمعايرة لدرجة واحدة في اليوم لم 

 ذكره أعلاه.
  درجة 12الزاوية الأولى: 

 
 12المستوي الأول منطقة الإسكيوم عند الزاوية ( 4الشكل )

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

57.3 الحساس الاول  55.4 58.7 80.6 78.9 76.2 75.3 70.9 60.1 63.8 60

54.2 الحساس الثاني مفصل الفخذ 50.9 63.4 83.6 99.2 98.1 94.5 90.8 82.2 69.9 64.4

82.4 الحساس الثالث الاسكيوم 90.2 91.7 110.4 150.5 193.1 204.7 152.2 122.7 70.3 65.8

55.3 الحساس الرابع  52.1 50.9 82.8 76.9 77.5 70.3 65.9 59.1 55.8 54.3
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 12( المستوى الثاني منتصف الجذمور عند الزاوية 5الشكل )

 
 12الزاوية ( المستوى الثالث اسفل الجذمور عند 6الشكل )

 
  درجة : 14الزاوية الثانية 

 
 14المستوي الأول منطقة الإسكيوم عند الزاوية ( 7الشكل )

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

انسي 1الحساس   22.3 17.2 18.7 13.1 17.6 22.9 15.7 14.3 12.2 14.5 8.1

وحشي 2الحساس   12.9 18.4 9 7.2 9.1 13.4 16.8 15.4 12.3 10.1 3.3

العضلة الامامية  3الحساس   20.7 32.1 25.2 30.1 35.9 41.8 61.9 50.2 42.2 30.7 19.2

العضلة الخلفية 4الحساس   17.9 21.6 28.1 22.4 30.3 35.9 40.5 30.4 25.7 19.7 21.4
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  Sطور الاستناد

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1الحساس    13.5 23.8 25.6 28.4 30 35.9 35.7 23.5 20.6 21.2 17.1

2الحساس   16.5 22.3 23 29.7 34.2 40.1 23.2 17.5 22.4 12.8 10.5

نهاية العظم 3الحساس   5.2 3.4 10.5 12.3 12.2 20.8 22.4 18.6 15.7 13.3 2.9

اسفل لجذمور 4الحساس   23.2 20.8 33.4 40.3 41.8 44.6 40.7 38.2 35.8 39.1 20.5

0
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 Sطور الاستناد

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

57.3 الحساس الاول  55.4 58.7 80.6 78.9 76.2 75.3 70.9 60.1 63.8 60

54.2 الحساس الثاني مفصل الفخذ 50.9 63.4 83.6 99.2 98.1 94.5 90.8 82.2 69.9 64.4

82.4 الحساس الثالث الاسكيوم 90.2 91.7 110.4 150.5 193.1 204.7 152.2 122.7 70.3 65.8

55.3 الحساس الرابع  52.1 50.9 82.8 76.9 77.5 70.3 65.9 59.1 55.8 54.3

0
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 14( المستوى الثاني منتصف الجذمور عند الزاوية 8الشكل )

 
 14( المستوى الثالث اسفل الجذمور عند الزاوية 9الشكل )

 
  درجة: 16الزاوية الثالثة 

 
 16الأول منطقة الإسكيوم عند الزاوية المستوي ( 10الشكل )

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

انسي 1الحساس   22.3 17.2 18.7 13.1 17.6 22.9 15.7 14.3 12.2 14.5 8.1

وحشي 2الحساس   12.9 18.4 9.5 7.2 9.1 13.4 16.8 15.4 12.3 10.1 3.3

العضلة الامامية  3الحساس   20.7 32.1 25.2 30.1 35.9 41.8 61.9 50.2 42.2 30.7 19.2

العضلة الخلفية 4الحساس   17.9 21.6 28.1 22.4 30.3 35.9 40.5 30.4 25.7 19.7 21.4
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 Sطور الاستناد

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1الحساس    12.5 22.5 24.2 30.4 30.1 37.8 36.6 20.4 18.2 20.8 19.1

2الحساس   15.2 26.4 22.3 30.2 30.5 44.9 23.7 18.5 20.4 13.8 11.5

نهاية العظم 3الحساس   6.5 4.2 11.5 13.4 13.9 19.8 25.4 19.1 16.7 12.1 3.1

اسفل لجذمور 4الحساس   21.3 21.9 36.4 39.6 42.5 45.9 43.3 40.1 36.6 40.1 22.4
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 Sطور الاستناد

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

55.2 الحساس الاول  52.4 60.7 45.6 77.3 72.4 71.2 69.8 65.1 62.5 55.1

40.8 الحساس الثاني مفصل الفخذ 44.6 60.7 92.8 100.3 99.1 90.2 81.6 72.4 66.3 50.1

70.3 الحساس الثالث الاسكيوم 65.4 72.5 106.2 145.6 151.4 140.5 131.5 120.8 76.1 66.4

50 الحساس الرابع  51.8 55.4 80.1 79.9 75.3 69.2 66.9 54.2 50.1 45.7
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 16( المستوى الثاني منتصف الجذمور عند الزاوية 11الشكل )

 

 
 16( المستوى الثالث اسفل الجذمور عند الزاوية 12الشكل )

 
  درجة: 18الزاوية الرابعة 

 
 18المستوي الأول منطقة الإسكيوم عند الزاوية ( 13الشكل )

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 10

انسي 1الحساس   18.4 19.3 20.2 14.8 19.2 25.3 12.3 11.9 10.8 9.2 7.1

وحشي 2الحساس   13.3 20.2 7.1 8.9 10.3 15.5 17.6 14.1 10.4 9.9 4.5

العضلة الامامية  3الحساس   23.5 30.5 32.2 31.9 39.2 42.8 66.3 52.4 39.1 35.4 23.9

العضلة الخلفية 4الحساس   15.4 20.5 31.9 30.4 32.4 39.1 44.3 35.8 29.4 25.7 19.3
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1الحساس    18.2 22.7 30.5 32.2 33.4 34.8 40.1 35.1 29.4 25.9 15.7

2الحساس   20.4 23.1 25.7 30.2 35.8 39 25.5 19.8 20.4 15.9 9.6

نهاية العظم 3الحساس  6.6 6.7 13.4 15.9 14.8 21.3 23.4 17.7 13.2 10.9 5.3

4الحساس  25.2 22.6 30.4 45.9 44.8 46.1 42.7 35.2 34.6 30.5 28.4
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 Sطور الاستناد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

48.3 الحساس الاول  50.1 57.4 44.2 73.4 69.1 70.9 65.8 60.3 60.1 52.4

44.5 الحساس الثاني مفصل الفخذ 45.1 65.7 101.9 95.7 95.4 89.8 77.2 70.9 65.7 59.3

69.4 الحساس الثالث الاسكيوم 66.2 75.9 99.5 139.9 155.4 130.2 120 112.6 55.4 45.1

55.1 الحساس الرابع  50.8 53.3 79.4 80.6 77.2 65.8 63.4 52.7 48.1 41.3
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 18الثاني منتصف الجذمور عند الزاوية ( المستوى 14الشكل )

 

 
 18( المستوى الثالث اسفل الجذمور عند الزاوية 15الشكل )

  درجة : 20الزاوية الخامسة 

 
 20المستوي الأول منطقة الإسكيوم عند الزاوية ( 16الشكل )

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

انسي 1الحساس   20.3 23.4 22.7 18.3 20.9 23.8 15.7 12.1 9.1 8.8 6.4

وحشي 2الحساس   12.4 23.7 9.5 10.2 12.9 13.8 15.1 13.7 8.1 7 3.3

العضلة الامامية  3الحساس   25.4 33.2 36.4 29.2 42.5 44.9 70.1 55.3 40.4 39.8 20.6

العضلة الخلفية 4الحساس   14.2 22.9 30.1 33.7 35.9 40.7 45.6 32.8 30.7 26.6 15.2
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 Sطور الاستناد

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1الحساس    23.3 18.4 29.5 33.2 30.8 39.7 35.9 34 30.6 26.5 13.2

2الحساس   22.4 22.8 24.9 28.7 32.8 33.4 30.7 26.1 18.9 13.3 8.8

نهاية العظم 3الحساس  3.7 5.2 10.9 14.8 20.6 25.7 22.9 20.7 18.9 15.3 10.2

اسفل لجذمور 4الحساس  18.8 25.6 32.7 49.2 50.3 52.5 50.9 49.6 40.8 38.7 29.1
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

45.2 الحساس الاول  49.8 55.2 57.9 66.2 70.8 77.3 70.1 52.7 50.3 50.6

40.1 الحساس الثاني مفصل الفخذ 44.9 50.1 96.3 90.8 92.4 95.7 70.3 72.2 66.9 62.5

70.4 الحساس الثالث الاسكيوم 65.1 70.4 100.3 132.7 150.4 125.5 118.8 111.6 50.3 44.1

52.1 الحساس الرابع  48.6 50.9 80.6 73.4 75.6 60.2 58.7 51.1 45.2 38.7
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 20( المستوى الثاني منتصف الجذمور عند الزاوية 17الشكل )

 

 
 20الثالث اسفل الجذمور عند الزاوية ( المستوى 18الشكل )

 
 النتائج والمناقشة: 

في الحالات الخمسة المدروسة و  في منطقة عظم الإسكيوم ) المستوي الأول ( بشكل واضحالتركز في الإجياد يظير 
ىو أمر طبيعي و متوقع حيث أن ىذه المنطقة من المناطق القابمة لمتحميل حيث أن تصميم القميص يتم عمى ىذا 

في حين كانت القيم في باقي المناطق أقل من ذلك و خصوصا في  Kpa 160الأساس و كانت القيمة في حدود 
و تتركز في منطقة العضمة الأمامية و يعود  Kpa 75 روتو من مرتبة ال ( و ذمنتصف الجذمور )المستوي الثاني 

ه العضمة و تقمصيا بشكل واضح مما يعطي نوعاً من الضغط الزائد عمى ذالسبب في ذلك إلى الحجم الكبير لي
تصميم الحساس بين القميص و الجذمور . تعتبر منطقة )المستوي الثالث( من المناطق الحساسة و اليامة جداً في 

ستمراره مع المصاب او عدمو, يجب أن تكون القميص و تحدد بدورىا كفاءة الطرف الصناعي و جودتو و إمكانية ا
 أسفل الجذمور. الأمامية من منطقةالفي  Kpa 60و ىي لم تتجاوز ال القيمة في ىذه المنطقة منخفضة قدر الإمكان 

 تمت الاستفادة من القراءات السابقة من خلال وضع معيارين لمضغط كما يمي: 
 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

انسي 1الحساس   12.4 15.9 25.6 27.4 24.1 22.1 18.3 11.7 6.4 5.2 4.9

وحشي 2الحساس   13.6 22.1 16.7 14.3 10.2 17.3 14.6 12.7 10.3 8.2 4.6

العضلة الامامية  3الحساس   22.7 36.7 38.2 40.4 44.6 45.5 65.1 62.3 52.7 50.3 36.2

العضلة الخلفية 4الحساس   12.7 20.4 28.7 30.4 33.9 34.2 39.4 33.6 30.1 29.5 16
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

1الحساس    25.5 17.7 30.2 30.2 29.7 25.6 30.9 32.5 33.7 25.1 10.9

2الحساس   20.7 21.2 25.3 30.1 33.4 35.2 27.7 24.1 15.2 12.3 9.1

نهاية العظم 3الحساس  10.1 9.7 12.3 19.5 21.6 23.4 25.8 19.9 15.2 14.9 9.6

اسفل لجذمور 4الحساس  20.7 26.8 33.7 50.5 52.9 53.1 48.2 50.4 48.3 35.6 30.8
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 المعيار الأول:  -1
( لكل حالة و متوسط مجموع قيم  5) الحساس  الاسكيوممتوسط مجموع قيم القراءات في منطقة تم فيو احتساب 

( و حساب الفرق بين القراءتين و اعتباره دليلًا من خلالو نستطيع تقييم 2القراءات في منطقة رأس الفخذ ) الحساس 
جودة قميص الطرف الصناعي حيث أن منطقة الإسكيوم من المناطق القابمة لمتحميل بشكل أساسي لمبتر من ما فوق 

بالتالي يجب أن يكون الضغط فييا أكبر ما يمكن بينما منطقة رأس الفخذ من المناطق غير القابمة لمتحميل و الركبة و 
يالتالي يجب أن يكون التحميل فييا أقل ما يمكن و بالتالي فإن قيمة الفرق في الضغط بين ىاتين المنطقتين يجب أن 

اتين المنطقتين و ىذه القيمة ىي ما قمنا بتسميتو المعيار حميل الوزن عمى ىتكون أكبر ما يمكن حتى تتحقق قاعدة ت
 .(3الأول إن ىذه القيم مرتبة في الجدول )

  
 المعيار الأول( قراءات الضغط لمحساس  الثاني و الثالث عند المستوي الأول و 5الجدول )

متوسط مجموع قيم القراءات في منطقة  الزاوية
 kpa ( 5) الحساس   الاسكيوم

مجموع قيم القراءات في منطقة متوسط 
 kpa (2رأس الفخذ ) الحساس  

 الفرق بين القراءتين
 ) المعيار الأول (

42 104.2455 72.62727 31.61818 
41 121.2727 63.71818 57.55455 
41 121.2727 77.38182 43.89091 
40 97.23636 73.74545 23.49091 
25 94.50909 71.10909 23.4 

 
بينما تناقصت ىذه  41عند الزاوية  43.9و بمغت قيمتيا  41عند الزاوية  57.56بمغت القيمة الأكبر لممعيار الأول 

و تالمعيار الأول كما أسميناه يجب أن تكون قيم أوالقيمة عند الزوايا المتبقية لمتسامت, كما ذكرنا سابقا فإن ىذه القيمة 
ف الصناعي لمدة يوم كامل حوالي الخمس ساعات و تقييم الكفاءة و ذلك عند و من أجل التأكد تم استخدام الطر أكبر 

ت معايرتيا و ذلك من أجل مقارنة القيم التي حصمنا عمييا من مكل وضعية من وضعيات التسامت الخمسة التي ت
 .45( و كانت درجة الرضى المثالية من 1في الجدول ) وترتيبيا الحساسات

 زوايا مثالية و لم يتم تسجيل أي ملاحظة بينما سببت 41 – 41عي عند الدرجات كان الرضى عن الطرف الصنا
مع وجود  أسفل الجذمورفي المنطقة الأمامية و الخمفية من  ىذه القيمة ألماً  من كثرالأقل أو الأ التسامت ذات القيم

 .زائد في ىذه المنطقةعزم دوراني  تشكلعلامات واضحة لمضغط الزائد نتيجة 
 رضى المصابين عمى الأطراف عند كل زاوية من زوايا التسامت( 6)الجدول 

 الملاحظات 45التقييم من  الزاوية
 ألم في المنطقة الخمفية من الجذمور 5 42
 ملاءمة تامة لممشي و استخدام يومي يتجاوز الخمس ساعات 0 41
 ملاءمة تامة لممشي و استخدام يومي يتجاوز الخمس ساعات 10 41
 ألم في منطقة العضمة الأمامية لمجذمور 6 40
 ألم في أسفل البتر 5 25
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 المعيار الثاني: -2
متوسط مجموع  الثانية ىي نياية العظم و متوسط مجموع قيم القراءات في منطقة  الأولى ىي عبارة عن قراءتين و ىو

في الحدود الدنيا باعتبارىما من قيم القراءات في منطقة أسفل الجذمور حيث أن ىاتين المنطقتين يجب أن تكونا 
المناطق غير القابمة لمتحميل مطمقا بالنسبة لنياية العظم مع الحفاظ عمى ضغط منخفض جدا في منطقة أسفل 

و ىذا المعيار ىو عبارة عن اب وعائية تتعمق بتنشيط الدورة الدموية و تخفيف التورمات و الالتيابات بالجذمور لأس
 .(7ة نياية العظم و الثانية في منطقة نياية الجذمور و ىذه القراءات مرتبة في الجدول )قراءتين الأولى في منطق

 المعيار الثاني الذي تمت دراستو ىو مقدار الضغط عمى نياية عظم الفخذ الحر و نياية الجذمور
 

 أسفل الجذمور و نياية عظم الفخذلمحساسات ( قراءات الضغط 7الجدول )
متوسط مجموع قيم القراءات في  الزاوية

 kpaنياية العظم  منطقة 
متوسط مجموع قيم القراءات في 

 kpa منطقة أسفل الجذمور
42 13.56364 35.46364 
41 12.48182 34.400 
41 13.24545 35.12727 
40 15.35455 39.83636 
25 16.54545 41.00 

 
ذلك يعود إلى أن ىاتين المنطقتين من المناطق غير القابمة لمتحميل يجب أن تكون قيم المعيار الثاني أقل ما يمكن و 

مجموع قيم  لمتوسطبمغت القيمة حيث في ىاتين المنطقتين  إعطاء الراحة و بالتالي يراعى أثناء تصميم القميص
و ىي  أخفض  13.24545 - 12.48182عمى التوالي  41و 41عند الزاويتين  نياية العظم القراءات في منطقة 

 -41متوسط مجموع القراءات في منطقة أسفل الجذمور عند الزاويتين من القيم عند باقي زوايا التسامت و بمغت قيم 
و ىي  أخفض من القيم المنخفضة عن باقي زوايا التسامت  وىذا  35.12727 - 34.400درجة عمى التوالي  41

 المصابين عند كل زاوية من زوايا التسامت.رضى ( و الذي يعبر عن 1يؤكده ما ورد في الجدول )
 

 والتوصيات:الاستنتاجات 
 الاستنتاجات:

 يعود بشكل رئيسي إلى تقمص العضمة  من الجذمور القيم المرتفعة لمضغط في المنطقتين الامامية و الخمفية
الفخذية الأمامية و الخمفية و بالتالي زيادة واضحة في الحجم مما يسبب نوعا من الضغط الاضافي عمى الحساسات 

 في ىذه المناطق عند المستويات الثلاثو المدروسة.
 ول عمى معايير توزع ان التوافق بين العمل التجريبي من خلال تركيب الحساسات و اخذ القراءات و الحص

الضغط من جيو و ما بين رضى المصابين عن زوايا التسامت من جية أخرى إنما تشير إلى إمكانية الاعتماد عمى 
نظام الحساسات في مرحمة التسامت و اصطفاف الطرف الصناعي النيائية التي يقوم بيا الميندس أو فني الأطراف 

ل حساب معاملات الضغط التي وضعناىا في البحث و اعتماد الزوايا الصناعية قبل وضع الطرف في الخدمة من خلا
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الملائمة لكل حالة من الحالات المدروسة بالاعتماد عمى فرق الضغط الأعظمي بين المناطق القابمة لمتحميل و 
 المناطق غير القابمة لمتحميل.

 ة الأمثل لجميع الحالات لان ىذا ان الغاية من ىذه العممية ليست فرض زاوية ثابتة و اعتبارىا ىي الزاوي
الأمر مرفوض تماما فيما يخص مواضيع الأطراف الصناعية آخذين بعين الاعتبار الاختلافات في الأشخاص من 

و الوزن و طول الجذمور أي ان لكل مصاب زوايا تسامت تلائم حالتو بشكل  ةحيث العمر و الجنس و الحالة الصحي
و, و بالتالي فإن استخدام الحساسات في حساب الضغط يمكننا من التنبؤ بزوايا لا يسبب إساءة لمظير المشي لدي

التسامت الأمثل لاصطفاف الطرف الصناعي سواء لمبتر من ما تحت الركبة او من ما فوق الركبة من خلال التحديد 
 الدقيق لمزوايا التي تعطينا التوزع الأمثل لمضغط.

 قميص و الجذمور في حالة البتر من ما فوق الركبة عن القيم ان السبب في انخفاض قيم الضغط بين ال
 المتوقعو يعود للأسياب التالية:

  مساحة سطح التماس الكبير بين القميص و الجذمور مما يؤدي إلى توزع القوى عمى مساحات أكبر  وبالتالي
 انخفاض قيم الضغط.  

 الكبيرة مقارنة بالبتر من ما تحت الركبة. الانسجة الرخوة في البتر من ما فوق الركبة و كمية العضلات 
  وجود بروزات عظمية و نيايتي عظم بالبتر من ما تحت الركبة بينما البتر من ما فوق الركبة تقتصر فيو

 الحالة عمى عظم الفخذ فقط.
 التوصيات:

 اختبار المشي في بيئات مختمفة -4
 اجراء عمل مشابو لحالات البتر من ما تحت الركبة  -9
مشابو لمبتر من ما تحت الركبة و تحديد مناطق الضغط المنخفض و المرتفع و معايير الكفاءة  اجراء عمل -3

 لمطرف الصناعي .
اجراء عمل مشابو في حالة البتر العموي و تحديد مناطق الضغط المنخفض و المرتفع و معايير الكفاءة   -1

 لمطرف الصناعي .
حث من خلال ربطيا مع بعضيا و خمق معايير جديدة تحدد الاستفادة من القيم التي تم الحصول عمييا في الب -5

 كفاءة الطرف بتحديد قيم و حدود الضغط بين القميص و الجذمور.
 دراسة تأثير زوايا التسامت عمى خط الحمل و انزياحو. -6
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